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摘要!为解决传统护理床中存在的效率低*操作复杂等问题&研究通过特征金字塔进行手势检测&并引入通道注意力与

5UF<ZRGUXLU

注意力对特征金字塔进行优化&并在树莓派的基础上设计了一个护理床控制系统&然后将优化后的特征金字塔应用

于其中&从而设计出一种结合特征金字塔网络与树莓派的护理床智能控制系统$结果显示&改进模型在
S8S8

数据集上的准确率

可达
&1c

$在角度测试误差中&改进模型的最小误差率为
'a'*c

&证明了其精度较高$在识别率与平均测试时间中&改进模型

的识别率在不同指令中的最高可达
&(a*c

&平均测试时间为
#a'(Z

&证明了其有效性&并进一步证明了其准确性$基于该控制方

法的智能护理床能够有效提高老年人的护理质量和舒适度&为智能护理床的进一步发展提供了新的方向%

关键词!护理床$控制$通道注意力$
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引言

在人口老龄化不断加剧的背景之下&老年人的身体机

能衰退&日常活动能力受到严重影响&对护理的需求日益

凸显%护理床作为一种常用护理设备&其能够为老年人提

供更好的照顾'

'"

(

%然而&传统的护理床大多依赖于手动控

制&这不仅耗时耗力&而且容易出现人为错误'

%$

(

%因此&

亟需设计出一种多功能医用护理床来为老人提供更加安全

舒适的环境&以及为医护人员带来更加便利的操作体验'

1

(

%

近年来&物联网与人工智能技术迅速发展&将其中的先进

技术应用于智能护理床&已经成为护理床研发的新趋势%

文献 '

/

(中为改善已有护理床识别效果不佳&无法准确判

断患者的动作的缺点&设计出了一种基于慢特征分析方法

的动作识别模型&其通过慢特征分析对护理床的信号进行

再处理之后再建立识别模型&结果表明该模型准确率可以

达到
(*a#%c

&具有较高的准确率和效率'

/

(

%文献 '

*

(中

为给患者提供更好的体验和安全性&设计出一种基于深度

多任务学习的智能护理床控制算法&其通过集成传感器收

集数据&并采用深度多任务神经网络进行分类与识别&结

果显示该算法识别精度较高'

*

(

%由于现有技术不能实现护

理床与轮椅一体&文献 '

(

(中设计出一种新型护理床椅&

其将多个构件组合&并根据最小包容面积法计算出各个支

撑部件的最佳位置&有限元仿真结果显示&该护理床椅稳

!

投稿网址!
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基于特征金字塔网络与树莓派的护理床智能控制方法研究
#

"#*

!!

#

定性较高'

(

(

%文献 '

&

(中针对生活不能完全自理的老人的

护理问题&设计出一种基于综合新产品开发与感性工法的

集成技术&其从不同的角度对护理床进行感性意象分析&

结果显示该技术能够有效优化居家护理床&用户满意度较

高'

&

(

%但是这些方法还存在模型较复杂*操作较困难的缺

点&由于老年人的身体特性&对智能护理床的要求更高&

因此&护理床的交互设计应该更加灵活*简便%特征金字

塔网络 !

.BD

&

RLF@KUL

AJ

UFX>V<L@[GU=

"是一种用于处理

不同信息尺度的技术&其通过逐渐减小图像的分辨率&以

获取不同尺度的图像%在每个尺度上应用特征检测算子提

取图像中的特征&然后将这些特征组合起来形成特征金字

塔&用于后续的对象检测和识别%树莓派是基于
>̀<K]

内核

和
7LT>F<

操作系统开发的开源操作系统&具有体积小*成

本低*便携性好*可编程*可联网等特点'

'#

(

%通过树莓派

能够将检测模型压缩&提高运行速度%鉴于此&研究将通

过将
.BD

与树莓派结合&设计出一种结合
.BD

与树莓派的

护理床智能控制方法&旨在通过视觉信号的识别和处理&

实现护理床的自动调节和控制%研究的创新性在于通过通

道注意力与
5UF<ZRGUXLU

注意力对传统
.BD

模型进行了改

进&并将改进模型与树莓派结合&通过树莓派对改进模型

进行压缩&以进一步提升模型的效率%

C

!

基于树莓派与
OPQ

的智能护理床系统

CDC

!

基于多层注意力
OPQ

的护理床手势控制模型

在智能护理床的设计中&迅速*准确识别用户的手势

对于提升用户体验和护理效果至关重要%随着深度学习技

术的发展&诸多相关专业人士已将其应用于护理床的手势

指令控制中%然而&传统的护理床手势控制方法模型运算

复杂度较高&并且不能充分识别不同尺度上的特征&导致

识别准确率不足&并且鲁棒性较差'

''

(

%

.BD

是一种用于目

标检测与语义分割任务的深度学习网络&其能够在不同层

次的特征图之间建立连接&从而更好地捕捉多尺度特征&

提升检测准确率'

'"'%

(

%因此研究采用
.BD

进行手势检测&

同时&在
B.D

网络中引入通道注意力与
5UF<ZRGUXLU

注意

力&防止通道信息丢失以进一步提高网络性能&从而设计

出一种基于多层注意力
.BD

网络模型%模型整体实现流程

如图
'

所示%

图
'

!

基于多层注意力
.BD

网络模型实现流程

图
'

中&该多层注意力机制由一个
5UF<ZRGUXLU

特征金

字塔模块和一个通道注意力模块组成%首先构建
5UF<Z?

RGUXLU

特征金字塔模块&以
,LZDL@

为网络主体&设
.BD

网络生成的特征图为 /
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*

0&不同层级的

特征表达式如式 !
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式中&

+

,

代表第
,

个特征图&

5

代表特征图的宽度&

4

代

表特征图的高度&

6

代表通道数%接着使用展平操作对二维

特征图进行处理&将其重塑为一维的
5G=L<

形式&并添加

位置特征以保留位置信息%其中&

5G=L<

是指一个具有独

立语义的最小单元&每个
5G=L<

都代表一个独立的单元&

具有一定的语义含义&且其能够被模型处理'

'$

(

%下一步&

把所有的
5G=L<

序列输入到模块中搭建模型&具体计算方

法如式 !

"

"所示)

J

,

<

3

I

,

>

6

,

I

%

4

>

5

'CC)MC,FM

!

U

&

R

&

D

"

%

EF

=

CL*+

!

8

,

J

槡W
"

?

1

2

9

&

,

%

'

&

"

&

%

&

$

&

1

!

"

"

式中&

J

,

代表
5G=L<

形式的特征&

8

代表查询矩阵&

,

代表

键矩阵&

9

代表值矩阵&

EF

=

CL*+

!#"表示
PGR@XF]

函数&

槡W代表标准差%传统的
5UF<ZRGUXLU

的计算复杂度较高&

因此&研究使用多头注意力对
5UF<ZRGUXLU

中的注意力模块

进行替换&多头注意力机制表达式如式 !

%

"所示)

\

!

?K

!

J

,

.

'

""

%

2FM2*C

!

O

'

&1&

O

9

"

0

,

F

!

%

"

式中&

\

代表多头注意力&

?K

!

J

,2'

"代表归一化操作&

2FM2*C

代表向量拼接操作&

O

代表多头注意力的输入&

0

,

F

代表参数矩阵%通过多头注意力模块替换原有的注意力模

块后&

5UF<ZRGUXLU

即由多层感知器与多层多头注意力模块

组成&

5UF<ZRGUXLU

的输出如式 !

$
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"

式中&

J

,

代表
5UF<ZRGUXLU

中第
,

层的输出&

LN

#

!#"代

表多层感知器的输出函数%下一步对
5G=L<

序列进行重塑&

将其转换为图像&具体过程如式 !

1

"所示)
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式中&

\

,

代表重塑后的图像&

3)G9*

#

)

!#"代表重塑函

数%此时&特征图为 /

O

%

&

O

$

&

O

1

&

O

/

&

O

*

0&最后采用

叠加的方式将特征图进行融合&计算方法如式 !

/
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式中&

=

,

代表叠加之后的特征图&

I

,

代表初始特征图&

I

!

O

"

,

代表语义特征图%接着进行通道注意力模块的构建&

通道注意力模块的输出图特征与
5UF<ZRGUXLU

特征金字塔模

块中的输出图特征一致&首先通过平均池化与最大池化操

作来融合不同层次之间的特征信息&计算方法如式 !
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"

式中&

$
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N

!

+

"代表平均池化操作&

+

,

/

代表不同层次之间

特征信息的映射&

$

XF]

!

+

"代表最大池化操作'

'1

(

%下一步

将经过平均池化最大池化之后的特征图送入多层感知器中&

计算方法如式 !

(
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式中&

=

5

'

&

5

"

!

0

"代表多层感知器的输出值&

5

'

代表第一

层感知器的输出权重&

5

"

代表第二层感知器的输出权重&

3)?A

!#"代表激活函数%然后使用
P>

N

XG>V

激活函数生

成最终特征&计算方法如式 !

&

"所示)
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式中&

E,

$

LF,W

!#"代表
P>

N

XG>V

函数%至此&完成基于

多层注意力
.BD

的护理床手势控制模型的设计&然而&该

方法还可能存在目标尺度不平衡的问题%因此&研究计算

出
.BD

网络中不同层级的重叠度&以推断出不同层级边界

框的质量分布%接着重新对不同层级进行加权&并针对各

层构建独立的回归损失函数&从而实现对不同层级的监督&

重叠度与回归损失函数表达式如式 !

'#
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式中&

@!A

代表重叠度&

?

代表损失函数&

"

$

C

代表特征图

的真实坐标&

"

代表特征图的预测坐标&

3

!

"

&

"

$

C

"代表

特征图的真实坐标与预测坐标的惩罚项%惩罚项的计算方

法如式 !

''

"所示)
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%

W

"

!

B

&

B
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"
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"
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"

式中&

B

$

C

代表某一层级中所有特征图中心点的真实值&

B

代

表某一层级中所有特征图中心点的预测值&

W

代表欧几里得

距离&

2

代表某一层级中不同特征图的最小距离%最后计算

所有层级回归损失的平均值&将其定为总回归损失&计算

方法如式 !

'"

"所示)

?

J

%

'

0

*

S

S

%

'

@!A

!

J

"

@!A

!

J

"

%

5

!

@!A

,

"

"

?

?

1

2

@!A

!

'"

"

式中&

?

J

代表
.BD

网络的总回归损失&

0

代表
B.D

网络

的总层级数量&

@!A

!

J

"代表某一层级的总回归损失&

5

代表控制参数&用于控制重叠度的程度&其值越大&说明

重叠度对模型的影响越大%

CDE

!

基于树莓派的护理床系统设计

为使模型能够在嵌入式系统中运行&研究基于树莓派

设计了护理床的控制系统%护理床的控制系统包含硬件与

软件两部分%其中硬件部分主要包含处理器*温度传感器*

水位检测传感器*水温加热*推杆控制*烘干以及清洗等

模块%对于系统所需实施的功能&由于手势检测对系统资

源的消耗较高&研究采用了一种分层控制方案&即通过上

位机和下位机进行合作管理%上位机的功能是图像处理*

床体位置的调整以及便盆管理%下位机的功能是数据采集

和控制水泵等开关%控制流程见图
"

%

图
"

!

硬件系统的控制流程

图
"

中&研究通过树莓派
$4

实现对各模块的控制%树

莓派
$4

是树莓派基金会推出的一款单板电脑&其采用

4UGFV;GX4S)"*''

四核处理器&并配备了
'34

*

"34

或

$34

的可选用内存&具有更强大的性能和更多的扩展接

口'

'/

(

%同时&其支持
$_

高清视频&具有更快的存储和传输

速度%研究采用奥尼
S''

型免驱
MP4

摄像头并使用

8

A

L<Ŝ

软件进行图像采集&该摄像头内置
1##

万像素

S)8P

传感器&能够通过
MP4

接口与树莓派连接%

在护理床的电源系统设计中采用了多种电压级别&包

括
""#^

交流电&

"$^

*

1^

及
%a%^

的直流电%

""#^

交

流电主要为水温加热和烘干模块提供驱动&之后通过转换

模块转换为
"$^

&为其他部件供电%为了适配树莓派
$4

和

P5S(&S1",S

微 控 制 器 的 电 源 需 求&研 究 分 别 通 过

)̀*(#1S_

和
0)P'''*?%a%^

稳压芯片&将
"$^

降至

1^

&再进一步降至
%a%^

&以确保电压稳定性%

在护理床推杆控制模型设计中&研究根据不同功能需

求&选择了型号为
6P%17.

的直流
"$ ^

推杆&并采用

"̀&(D

双
I

桥驱动模块对推杆进行驱动%该模块能承受高

达
$/^

的供电电压&最大输出电流为
"0

&并具备过热保

护与反馈检测功能&适合直流及步进电机的大电流驱动%

!
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基于特征金字塔网络与树莓派的护理床智能控制方法研究
#

"#&

!!

#

"̀&(D

允许通过主控制器的
9

+

8

口设置电平&从而控制电

机的正反转%研究共设计了
%

个推杆&因此使用六个
3B98

端口进行信号传递&其中&

3B98a"'

和
3B98a""

用于背部

调整&

3B98a"%

和
3B98a"$

用于腿部调整&而
3B98a"(

和

3B98a"&

控制便盆开关%

"̀&(D

的电源使用
"$^

电压&其

输出端
8M5'

和
8M5"

用于控制一个电机&

8M5%

和

8M5$

用于另一个电机%

在护理床的清洗模块中&研究使用
1'

系列微控制器控

制&根据树莓派发出的指令启动清洗前的检测与清洗过程&

包括水位监测*温度监测*加热以及清洗等步骤%其中&

水位监测采用电容式传感器来检测关键液位点的变化&而

非连续水位%这种传感器能够通过测量电容的变化来识别

水位的高低&具有
3D7

!电源接地"*

ŜS

!

1^

供电输

入"和
8M5

!信号输出"

%

个端口%当检测到水位时&

8M5

端为高电平&反之为低电平%温度监测采用
3C?&#/?

7S9

型红外温度传感器&内置
)̀ E&#/'$WP.?7S9?###?5M

红外温度感测芯片和相关电路&以便于使用%该芯片通过

低噪声放大*模数转换 !

07S

"和数字信号处理 !

7PB

"组

件&实现
2$#p

到
'"1p

范围内&精度为
#a#"p

的温度测

量'

'*

(

%红外传感器模块提供
$

个接口)电源接地
3D7

*供

电
ŜS

!

%a%^

"以及
9"S

通信的
P70

和
PS̀

线%清洗系

统中&水泵主要功能是对液体进行抽取&其工作时的电功

率为
'#O

&使用
"$^

电压%使用的电磁阀为常闭型&其工

作电压为
"$^

%水泵*气泵的控制中&当
9D'

信号为高电

平时&光耦
Ẁ %1*D

中的
M"

导通&使得
)8P

管
-*

通电&

从而启动水泵%

B5S

加热管工作于
""#^

交流电&额定功

率
(##O

&其自调节加热特性保证了加热过程的稳定性%

B5S

加热管的控制通过
BO)

信号调节光耦继电器&从而

控制加热时间&当
BO)

为高电平时加热&低电平时停止

加热%

对护理床的硬件系统设计完成后&继续对其软件系统

进行设计%软件部分主要进行控制算法的植入&包括对推

杆的调节操作*基于传感器反馈的清洁流程以及实现自动

清洁等&在这些软硬件的集成下&使得护理床能够响应手

势指令&实现护理床床体的多种位置调整&以及自动执行

排泄物清洁*患者隐私体位的温水清洁和干燥等功能%树

莓派本身不带闪存&因此&用户需要将系统安装在存储卡

中%在选择
P7

卡时&为确保系统的稳定运行&应该选择至

少
(34

的存储容量%目前支持树莓派的系统非常多&如

MTK<@KSGUL

*

,FZ

A

T>F<

*

O><VG[Z9G5SGUL

等%

O><VG[Z

9G5SGUL

由微软与树莓派合作开发&能够提供与
O><VG[Z

操作系统相似的用户界面和
3B98

支持$

MTK<@KSGUL

能够

提供与传统
MTK<@K

相似的用户体验%而
,FZ

A

T>F<

作为官

方最新发布的操作系统&其中预装了
B

J

@QG<

*

6FYF

等编程

环境及众多实用程序包&简化了使用过程'

'("#

(

%因此&研

究选用
,FZ

A

T>F<

作为操作系统%

研究采用
B

J

@QG<

进行编程&该语言在
"#

世纪
(#

年代

末期至
&#

年代初期提出&属于高层次脚本语言&具有解释

型*编译型*交互式以及面向对象的特性%与采用括号区

分代码块的语言不同&其强调代码的可读性&通过缩进来

划分代码的层次&从而使得代码更易于阅读%摄像头的控

制程序需要依赖于
8

A

L<Ŝ

和
BFVVHL̀>@L

库%

8

A

L<Ŝ

是一

个开源计算机视觉库&其支持多个操作系统包括
>̀<K]

*

O><VG[Z

*

0<VUG>V

及
)F;8P

&实现了跨平台功能%其主

要用
S

语言和部分
Sff

语言编写%

BFVVHL̀>@L

是由百度旗

下的飞桨推出的深度学习框架%

BFVVHL̀>@L

采取在树莓派上

直接编译的方式&先更新必要的软件包&并安装交叉编译

所需的
;XF=L

工具&从而为编译
BFVVHL̀>@L

准备环境%在

对
BFVVHL̀>@L

进行编译时&选择 ,

@><

J

.

A

KTH>ZQ

-模式进

行%护理床软件系统的主程序分为床体操作与清洗控制两

大部分%床体操作主要是对推杆指令的执行&而清洗管理

则包含了温度监测*水位感测*水温调节*干燥处理及清

洗活动的数据采集与执行控制%同时通过摄像头捕获的手

势图像启动控制流程&系统依据各传感器反馈的信息来决

定是否激活特定指令%具体流程如图
%

所示%

图
%

!

软件系统控制流程

图
%

中&首先通过摄像头捕捉数据&并使用设计的多

层注意力
.BD

模型进行手势分析%当使用者作出手势
#

握

拳姿势时&系统识别后执行便盆清洗功能&当使用者作出

手势
'

时 !伸出食指&其余四指弯曲"&系统识别后控制便

盆开启%使用者作出手势
"

时 !伸出食指与中指&其余三

指弯曲"&系统控制背起%使用者作出手势
%

时 !伸出食指*

中指和无名指&其余两指弯曲"&背落功能启动%使用者作

出手势
$

时 !除大拇指弯曲外&其余四指伸出"&床腿升起%

使用者作出手势
1

时 !伸出五指"&床腿落下%背部升起与

下落的角度设置为
%1m

&腿升和腿落床体倾斜角度设置为

/#m

%但手势控制只能使护理床升降固定的角度&如果想要

设置其他角度&需要进行手动控制%在识别出控制床体姿

势调整的指令后&会调整树莓派通用型输入+输出端口

!

3B98

&

N

L<LUFH?

A

KU

A

GZL><

A

K@

+

GK@

A

K@

"电平&发送信号给

电机驱动&驱使电动推杆完成相应动作&从而调整床体姿

势%若手势指令为启动清洗程序&则该指令被传递给

P5S1"

微控制器&微控制器先检测水位传感器数据&确认

清洗液位和污水处理能力是否符合启动条件&若条件允许&

则激活电磁阀*水泵*热敏电阻 !

B5S

&

A

GZ>@>YL@LX

A

LUF?

@KUL;GLRR>;>L<@

"加热元件等&执行清洗动作%选用的推杆

!
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卷#

"'#

!!

#

配备有行程限位开关&并考虑了床体各部分的最大形变限

制&确保了运动过程的安全性%为提高安全性&系统在接

收到相应手势后会使电动推杆工作
#a1

秒&然后进入再次

检测阶段&以便及时纠正错误指令%

在清洗控制模块的设计中&出于安全考虑&系统会先

通过水位传感器确认清洗所需的水位条件&只有在条件满

足时才启动清洗程序%温度控制分为清洗水温和烘干温度

两部分%为简化操作&控制系统默认采用固定的温度设置&

以便用户通过手势简便快速控制%同时&研究闭环比例积

分微分控制 !

B97

&

A

UG

A

GU@>G<FH?><@L

N

UFH?VLU>YF@>YL;G<@UGH

"

对温度进行调节&通过脉冲宽度调制 !

BO)

&

A

KHZL[>V@Q

XGVKHF@>G<

"信号的占空比调整来精准控制温度%首先对
I

值进行调整&结合红外温度感测模块的反馈*水泵流量*

B5S

加热管功率及水的比热容等因素&计算出合适的
BO)

占空比%计算方法如式 !

'%

"所示)

I5\

%

2

>

$

>

D

>-

C

I

!

'%

"

式中&

2

代表比热容&

$

代表密度&

D

代表单位时间内通过

的水流体积&

&

C

代表温差&

I

代表
B5S

加热管功率%软件

编程实现流程如图
$

所示%

图
$

!

软件编程实现流程

E

!

基于树莓派与
OPQ

的智能护理床控制方法结果

分析

EDC

!

多层注意力
OPQ

模型的性能分析

为验证设计的基于树莓派与
.BD

的智能护理床系统的

效果&研究在配备了
9<@LHSGUL>&?&&##=

处理器*

%"34

运

行内存*

D̂ 9790,5E"#*#

显卡以及
O><VG[Z'#

的操作系

统中&使用
AJ

@QG<%a*

进行仿真实验%将模型训练的批量

大小设置为
$

&设最大迭代次数为
"##

&初始学习率为

#a##'

&将衰减系数设置为
#a####1

%

S8S8

数据集是一个

可用于图像检测*语义分割和图像标题生成的大规模数据

集&其中有超过
%%#=

张图像&包含
'1#

万个目标&

(#

个目

标类别&

&'

种材料类别%在大规模数据集上对机器学习算

法进行测试和评估&能够更好地了解算法在处理数据时的

性能和效果%因此&研究首先将设计模型在
)>;UGZGR@SGX?

XG<8T

:

L;@Z><SG<@L]@

!

S8S8

"数据集进行训练&计算出

不同
@!A

值下的精度
?

召回率 !

B,

&

A

UL;>Z>G<?UL;FHH

"曲线&

并与传统的
.BD

模型的
B,

曲线进行比较&对比结果如图
1

所示%

图
1

!

F

"展示了传统
.BD

模型在不同
@!A

值下的
B,

图
1

!

不同模型不同
@!A

值下的
B,

曲线

曲线&图
1

!

T

"为设计的多层注意力
.BD

模型在不同
@!A

值下的
B,

曲线%随着
@!A

值的增加&传统
.BD

模型与多

层注意力
.BD

模型的
B,

值呈逐渐升高的趋势%从图
1

!

F

"

中可以看出&当
@!Ag#a1

时&传统
.BD

模型的精确度为

#a""

&召回率为
#a#*

%当
@!Ag#a/

时&传统
.BD

模型的

精确度与召回率分别为
'a#

*

#a$"

%当
@!Ag#a*

时&传统

.BD

模型的精确度与召回率分别为
'a#

*

#a/1

%当
@!Ag

#a(

时&传统
.BD

模型的精确度为
'a#

&召回率为
#a('

%

当
@!Ag#a&

时&传统
.BD

模型的精确度为
'a#

&召回率为

#a(/

%由图
1

!

T

"可知&当
@!Ag#a1

时&多层注意力

.BD

模型的精确度与召回率分别为
#a"*

*

#a'"

%当
@!Ag

#a/

时&多层注意力
.BD

模型的精确度与召回率分别为

'a#

*

#a$(

%当
@!Ag#a*

时&多层注意力
.BD

模型的精确

度与召回率分别为
'a#

*

#a*%

%当
@!Ag#a(

时&多层注意

力
.BD

模型的精确度为
'a#

&召回率为
#a($

%当
@!Ag#a&

时&多层注意力
.BD

模型的精确度为
'a#

&召回率为
#a&"

%

在不同
@!A

值下&多层注意力
.BD

模型的
B,

值明显高于

传统
.BD

模型&表明其在定位和识别目标方面精确度较

高&说明使用基于多层注意力
.BD

模型的护理床能够更好

地完成护理任务&证明了该方法的可靠性%下一步计算出

多层注意力
.BD

模型在
S8S8

数据集上的损失与准确率&

并与传统
.BD

模型*

.FZ@LU,?SDD

以及
C8̀ 8Y*

的结果
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基于特征金字塔网络与树莓派的护理床智能控制方法研究
#

"''

!!

#

进行比较&结果如图
/

所示%

图
/

!

不同模型在
S8S8

数据集上的损失与准确率

图
/

!

F

"为多层注意力
.BD

模型等
$

种模型在
S8S8

数据集上训练时的损失&图
/

!

T

"显示了
$

种模型在
S8?

S8

数据集上训练时的准确率%不同模型的损失值均呈降低

并逐渐达到稳定的趋势&不同模型的准确率均呈逐渐上升

且逐渐趋于平缓的趋势%从图
/

!

F

"中可以看出&多层注

意力
.BD

模型的损失曲线达到平缓状态时&损失值为

#a#"$

&传统
.BD

模型*

.FZ@LU,?SDD

以及
C8̀ 8Y*

三种

模型的损失曲线达到平缓时的损失分别为
#a/%

*

#a1$

*

#a%*

&多层注意力
.BD

模型的损失值明显小于
.FZ@LU,?

SDD

与传统
.BD

模型&而略小于
C8̀ 8Y*

模型%从图
/

!

T

"中可以看出&多层注意力
.BD

*

C8̀ 8Y*

*

.FZ@LU,?

SDD

*传统
.BD

四种模型在
S8S8

数据集上的准确率分别

为
#a&1

*

#a&%

*

#a(%

*

#a*(

%多层注意力
.BD

模型的准确

率显著高于
.FZ@LU,?SDD

与传统
.BD

模型&略高于

C8̀ 8Y*

模型%以上结果表明多层注意力
.BD

模型能够有

效地减少模型在训练过程中的损失&提高模型的准确率%

EDE

!

基于树莓派与
OPQ

的智能护理床控制方法实际应

用效果分析

!!

为验证设计方法在实际应用中的效果&研究将设计系

统植入护理床中进行测试&首先分别设置不同手势指令下

护理床的升起角度&背部升起角度设置为
%1m

&背部下降角

度设置为
2%1m

&腿升和腿落角度分别为
/#m

和
2/#m

&开便

盆角度设置为
(#m

%计算出实际测量角度误差&并与基于

C8̀ 8Y*

的护理床的结果进行对比&如表
'

所示%

表
'

!

护理床不同指令下角度测试结果

指令 模型
设置角

度+
m

测量角

度+
m

偏差

+

m

误差

+

c

背部

升起

多层注意力
.BD

模型
%1a## %$a'# #a&# "a1*

C8̀ 8Y* %1a## %%a$# 'a/# $a1*

背部

下降

多层注意力
.BD

模型
2%1a## 2%$a'# 2#a&# "a1*

C8̀ 8Y* 2%1a## 2%%a$# 2'a/# $a1*

腿升
多层注意力

.BD

模型
/#a## 1&a%# #a*# 'a'*

C8̀ 8Y* /#a## 1(a(# 'a"# "a##

腿落
多层注意力

.BD

模型
2/#a## 21&a%# 2#a*# 'a'*

C8̀ 8Y* 2/#a## 21(a(# 2'a"# "a##

开便盆
多层注意力

.BD

模型 +

*(a&# 'a'# 'a%(

C8̀ 8Y*

+

*(a%# 'a*# "a'%

由表
'

可知&在背部升起*背部下降*腿升*腿落*开

便盆
1

种指令下&基于多层注意力
.BD

模型的护理床的角

度测 试 误 差 分 别 为
"a1*c

*

"a1*c

*

'a'*c

*

'a'*c

*

'a%(c

&基于
C8̀ 8Y*

的护理床的角度测试误差分别为

$a1*c

*

$a1*c

*

"a##c

*

"a##c

*

"a"'c

%在背起*背落

角度测试中&基于多层注意力
.BD

模型的护理床的误差率

比基于
C8̀ 8Y*

的护理床的误差率低
"a##c

%在腿升*腿

落角度测试中&基于多层注意力
.BD

模型的护理床的误差

率比基于
C8̀ 8Y*

的护理床的误差率低
#a(%c

%在开便盆

角度测试中&基于多层注意力
.BD

模型的护理床的误差率

比基于
C8̀ 8Y*

的护理床的误差率低
#a*1c

%以上结果表

明&基于多层注意力
.BD

模型的护理床在执行不同指令时

误差较小&进一步证明了该模型的精度较高%最后分别计

算多层注意力
.BD

模型*

C8̀ 8Y*

*

.FZ@LU,?SDD

及传统

.BD

模型对
1

种手势指令的识别率与平均测试时间&对比

结果如图
*

所示%

图
*

!

F

"展示了不同模型对不同手势指令的识别率&

图
/

!

T

"为不同模型的平均测试时间%从图
*

!

F

"中可以

看出&多层注意力
.BD

模型对
1

种手势指令的识别率分别

为
&(a*c

*

&/a"c

*

&/a(c

*

&(a"c

*

&*a%c

%

C8̀ 8Y*

模型对
1

种手势指令的识别率分别为
&/a&c

*

((a"c

*

(1a%c

*

&%a$c

*

&1a(c

%

.FZ@LU,?SDD

模型对不同手势

指令的识别率分别为
&%a"c

*

//a$c

*

/(a'c

*

(1a*c

*

&'a/c

%传统
.BD

模型对不同手势指令的识别率分别为

/%a%c

*

1$a'c

*

1/a&c

*

1$a(c

*

/1a$c

%多层注意力

.BD

模型的识别率显著高于其他模型%从图
*

!

T

"中可以

看出&多层注意力
.BD

模型*

C8̀ 8Y*

模型*

.FZ@LU,?

SDD

模型以及传统
.BD

模型的平均测试时间分别为

#a'(Z

*

#a"$Z

*

'a"#Z

*

'a1*Z

%多层注意力
.BD

模型的平

均测试时间明显低于其他模型%以上结果证明了多层注意

力
.BD

模型的高效性&并进一步证明了其准确性%

F

!

结束语

随着智能化技术的不断发展&多功能护理床控制系统

的设计成为许多专业人士关注的热点&为提升护理床的指

令识别精度与识别效率&研究在
B.D

网络中引入通道注意

!
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计算机测量与控制
!

第
%"
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卷#
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!!

#

图
*

!

不同模型对不同手势的识别率及平均测试时间

力与
5UF<ZRGUXLU

注意力&防止通道信息丢失以提高网络性

能&设计出一种基于多通道注意力的
B.D

网络模型&并基

于树莓派设计了智能护理床的硬件与软件&从而提出一种

基于
.BD

与树莓派的护理床智能控制方法%结果显示&在

不同模型不同
@!A

值下的
B,

曲线中&当
@!A

值分别为

#a1

*

#a/

*

#a*

*

#a(

*

#a&

时&多层注意力
.BD

模型的精

确度分别为
#a"*

*

'a#

*

'a#

*

'a#

*

'a#

&召回率分别为

#a'"

*

#a$(

*

#a*%

*

#a($

*

#a&"

&其
B,

值显著高于传统

.BD

模型&证明其识别精确度较高%在损失与准确率计算

中&多层注意力
.BD

模型的损失曲线趋于稳定时&损失值

为
#a#"$

&多层注意力
.BD

模型的准确率为
#a&1

&其损失

值明显低于另外
%

种模型而准确率显著高于其他模型&证

明了其效果较好%在角度误差计算中&基于多层注意力

.BD

模型的护理床在
1

种手势指令中角度测试误差分别为

"a1*c

*

"a1*c

*

'a'*c

*

'a'*c

*

'a%(c

&证明了其精度

较高%在平均测试时间计算中&

$

种模型的平均测试时间分

别为
#a'(Z

*

#a"$Z

*

'a"#Z

*

'a1*Z

&多层注意力
.BD

模

型的平均测试时间明显低于其他模型&证明了其运行效率

较高%然而&研究并未对控制系统的成本进行分析&后续

将在该方面继续进行研究&在保证系统性能的同时&降低

整体成本%
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